Inspeccion visual de un
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Los dafos externos de un endoscopio pueden ocurrir
en cualguier momento durante su uso, reprocesamiento,
almacenamiento o transporte. Por lo tanto, un enfoque
proactivo ayuda a identificar dafos y reduce el riesgo
potencial de un evento de seguridad. La inspeccidén
visual debe complementar el proceso de limpieza para
asegurar que no haya dafos en el endoscopio, asi como
para promover el reprocesamiento seguro de este
dispositivo reutilizable.

Este recurso fue posible gracias a una subvencion educativa
proporcionada por Olympus Corporation of the Americas
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